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	Firmy biorące udział w postępowaniu ogłoszonym na stronie internetowej zoz-konskie.bip.org.pl oraz w siedzibie zamawiającego -i tablica ogłoszeń zamawiającego   z dnia 2020-09-17  


Pytania -wnioski  i odpowiedzi 
Dot: przetargu nieograniczonego na:  sukcesywne systematyczne dostawy przez okres 12 – miesięcy  wyrobów medycznych do dializy nerkowej w Stacji Dializ – wg zadań od 1 do 9 oraz środki dezynfekcyjne zad nr 10
        Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich w odpowiedzi na złożone następujące pytania i wnioski  dotyczące treści zapisów zaproszenia i załączników   informuje; 
I.

Pytanie 1 – dotyczy zadania 7

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie zestawu używanego w największych stacjach dializ, w składzie:
	Skład: 
	Ilość 

	Część A: 

	- Przylepiec włókninowy 2,5cm - 4 paski - 15,5cm 
	1 

	- Opatrunek do mocowania kaniul 6x8cm 
	2 

	- Kompresy włókninowe 7,5x7,5cm, 4 warstwy 
	6 

	- Serweta typu hospidrape 38x45cm 
	1 

	- Rękawiczki nitryl bezpudr. M 
	2 

	Część B: 

	- Kompresy włókninowe 7,5x7,5cm, 4 warstwy 
	4 

	- Opatrunek po iniekcji 7x5cm 
	2 

	- Rękawiczki winyl bezpudr. L 
	1 

	- Rękawiczki nitryl bezpudr. M 
	2 



	Opakowanie jednostkowe typu "zestaw w zestaw". Część B w oddzielnym opakowaniu umieszczona z pozostałymi komponentami w opakowaniu papierowo-foliowym 


Odp: Nie. W części ,,B” – wymagany opatrunek tamujący krwawienie typu ,, Pushban”
II

Pytanie 1. 
1. Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do dializ o następującym składzie:

Podłączenie 

1 x para rękawiczek diagnostycznych nitrylowych, rozmiar M 

1 x serweta włókninowa nieprzylepna 38 cm x 45 cm 

4 x kompresy z gazy bawełnianej 7,5 cm x 7,5 cm 

2 x opatrunek transparentny z folii poliuretanowej 6 cm x 7 cm (zapakowany) 

4 x (2 x 2szt.) przylepiec włókninowy podtrzymujący 1,25 cm x 15 cm 

Rozłączenie 

1 x para rękawiczek diagnostycznych nitrylowych, rozmiar M 

1 x pojedyncza rękawiczka diagnostyczna nitrylowa dla pacjenta, rozmiar L 

4 x kompresy z gazy bawełnianej 7,5 cm x 7,5 cm 

              2 x samoprzylepny opatrunek chłonny 5 cm x 7,2 cm, (zapakowany)
Opakowanie: 
Opakowanie miękkie (papier-folia) typu blister „2 w 1” (Podłączenie + Odłączenie), dzięki czemu sterylność procedury zostaje zachowana na obydwu jej etapach. Komponenty potrzebne przy „Odłączeniu” są dodatkowo zapakowane.
Odp: Nie. W rozłączeniu – wymagany opatrunek typu ,, Pushban”
2. 2)   § 1, ust. 5- wnosimy o zmianę zapisów umowy poprzez wpisanie gwarantowanego minimum poziomu realizacji przedmiotu zamówienia na poziomie 70% 

Zrezygnowanie przez Zamawiającego z określenia minimalnej wysokości realizacji umowy i przyjęcie dowolności w tym zakresie, stanowi dla potencjalnego Wykonawcy niepewność obrotu gospodarczego. W przedmiotowym postępowaniu można dostrzec dysproporcję między świadczeniami Zamawiającego i Wykonawcy, przy czym ten pierwszy przyjmuje pozycję dominującą, znacznie ograniczając prawa Wykonawcy. W owym stosunku to Wykonawca będzie ponosił znaczące ryzyko realizacji zamówienia; po pierwsze, w zakresie obowiązku zabezpieczenia realizacji umowy, a po drugie – zabezpieczenia swojej odpowiedzialności przewidzianej w umowie i w przepisach prawa. Rażąca dysproporcja między stronami, może stanowić podstawę naruszenia zasad współżycia społecznego.

   
    Odp: Nie. Zapisy bez zmian. 

      Zamawiający planuje zrealizować zamówienie w 100%. Ponadto jest możliwość przedłużenia terminu obowiązywania umowy w celu realizacji całości zamówienia.
III

       Pytanie 1. 
1. Cewnik naczyniowy permanentny w zestawie, dwuświatłowy, wykonany z poliuretanu o średnicy 14,5 Fr i 16 Fr
Cewnik 14,5 Fr o długości cewnika do mufy: 15, 19, 23, 27, 31, 35, 42 cm w wersji z ramionami prostymi i 14,5 Fr o długości  19, 24, 28 i 31 cm w wersji z ramionami zakrzywionymi. Przepływ  do 500ml/min.

Cewnik 16 Fr - długości cewnika do mufy: 19, 23, 27, 31, 35, 42 cm w wersji z ramionami prostymi  i 16 Fr o długości  19, 24, 28 i 31 cm w wersji w wersji z ramionami zakrzywionymi. W wersji 16 Fr przepływ 500 ml/min nawet przy 15% okluzji.

Końcówka cewnika schodkowa 3cm.

Objętość wypełnienia naniesiona na zaciskach.

Światło wewnętrzne cewnika 2.3 mm.

Otwory wycięte w systemie 360 st zapobiegające przyssaniu się cewnika do ściany naczynia.

Dla cewnika 14,5 Fr wprowadzacz o średnicy 15 Fr a dla cewnika 16 Fr wprowadzacz o średnicy 16,5 Fr.

Oba rozmiary ze zintegrowanym zaworem hemostatycznym, nie wymagającym aktywacji, zapobiegającym przedostaniu się powietrza do światła naczynia i utraty krwi.

Cewnik w zestawie do zakładania metodą Seldingera. 5 sztuk w opakowaniu.

Odp Zamawiający nie wymaga cewnika permanentnego.
IV 

1. Dotyczy zadania nr 1:

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lini krwi z łącznikiem do recylkulacji zamiast kranika z filtrem przeciw bakterynym? Pozostałe zapisy siwz bez zmian. Zamieszczony opis wsakzauje tylko na jednego producenta.

 Odp: Tak.
Dotyczy zadania nr 8:

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 1 dializatora o powierzchni 1,7m2 pozostałe zapisy siwz bez zmian.

 Odp: Tak.
Dotyczy zadania nr 9:

Czy zamawiający wyrazi zgodę na wycenę dializatora o powierzchni 1,8m2z porównywalnymi klirensami co dializatory o większej powierzchni? Pozostałe zapisy siwz bez zmian.
Odp: Tak.
 

Dotyczy zadania nr 10:

Czy zamawiający w pozycji nr 1 wyrazi zgodę na wycenę środka dezynfekującego w opakowaniach 5l, co dało by po przeliczeniu 15 opakowań? Pozostałe zapisy siwz bez zmian.
Odp: Tak.
 

V
1.  Mając na względzie zachowanie zasad uczciwej konkurencji, równego traktowania podmiotów ubiegających się o przedmiotowe zamówienie publiczne oraz zwiększenie konkurencyjności, a tym samym możliwość uzyskania niższych wartości ofert, czy Zamawiający dokona podziału Zadania nr 3 na dwa osobne zadania:
         Zadanie 3 A – kaniula do dializy jednoigłowej – obecna pozycja 7;
         Zadanie 3 B – kaniule do dializy – pozostałe pozycje z obecnego zadania nr 3?
Odp: Tak. 

Zamawiający dopuszcza złozenie oferty na pozycje 1-6 z zadania nr 3 – tworząc z pozycji nr 7 zadanie 3 A

W załączeniu formularz cenowy na zadanie 3 i 3 A
2. Czy Zamawiający w Zadaniu nr 8 wymaga złożenia oferty na dializatory polieterosulfonowe? 
Odp: Nie.
VI
1. Pytanie nr 1 dotyczy Części nr 7 poz. 1:
      Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji jałowego zestawu do dializy (oddzielnie pakowany zestaw do podłączenia dializy, oddzielnie pakowany zestaw do zakończenia dializy) - zgodne z opisem jak niżej:

2. Zestaw do dializy HD START:

Skład zestawu:

a.
Kompresy z włókniny 7,5x7,5cm 4szt.

b.
Przylepiec włókninowy 2x15cm 2szt.

c.
Serweta z laminatu 50x35cm 1szt.

d.
Opatrunek do mocowania kaniul 6x8cm 2szt.

e.
Rękawice nitrylowe teksturowane S lub M 2szt.

Odp: Nie. W zestawie START nie wymagamy opatrunek do mocowania kaniul ale więcej przylepców.
3. Zestaw do dializy HD END:
Skład zestawu:

a.
Kompresy z włókniny 7,5x7,5cm 4szt.

b.
Opatrunek typu Pushban 3,8x7,2cm 2szt.

c.
Rękawice nitrylowe teksturowane S lub M 2szt. niebieskie

d.
Rękawica nitrylowa teksturowana L 1szt. biała

Odp: Nie. Wymagamy zestaw ,,dwudzielny „ w dwupakach
4. Pytania do wzoru umowy:

1. Wnosimy o modyfikację § 1 ust. 5 projektu umowy poprzez nadanie mu następującej treści: „Zamawiający zobowiązuje się do zamawiania każdomiesięcznie nie więcej towaru aniżeli iloraz jego ilości wynikającej z umowy i sumy miesięcy na jaki została ona zawarta.”  UZASADNIENIE: Pandemia COVID-19 - w zrozumiały sposób - doprowadziła do nadzwyczajnego, skokowego wzrostu popytu na wyroby medyczne służące jej zwalczaniu, w krótkim czasie prowadząc do wyczerpania – nie tylko posiadanych przez producentów zapasów tychże, lecz również zmniejszenia podaży materiałów niezbędnych do ich dalszej produkcji. Zjawiskom tym towarzyszyły równocześnie, wprowadzane przez kolejne państwa - ograniczenia 
w przemieszczaniu się i pracy oraz obostrzenia eksportowe dotykające szerokiego asortymentu wyrobów, komponentów lub materiałów do ich wytwarzania - mające bezpośrednie 
i niebagatelne przełożenie na zdolności produkcyjne dotychczasowych dostawców wyrobów medycznych, a także trudności w realizacji usług transportowych.  W rezultacie, tj. z powodu niedających się przewidzieć, zapobiec, ani przezwyciężyć przyczyn - dostępność wyrobów medycznych na światowych rynkach uległa radykalnemu ograniczeniu. Co istotne - z powodu dynamicznego charakteru pandemii, a także jej możliwych nawrotów, nie jest w tym momencie oszacowanie – na jak długo. W kontekście powyższego wprowadzenie do umowy wyżej wskazanego ograniczenia jest niezbędne dla zagwarantowania wszystkim jednostkom odpowiedzialnym za ochronę zdrowia na terytorium RP - odpowiedniego dostępu do niezbędnych wyrobów medycznych."
Odp: Nie. Zapisy bez zmian.
2. Wnosimy o modyfikację §2 ust. 2 projektu umowy poprzez dodanie do jego treści in fine: 
„z zastrzeżeniem wyjątków umową przewidzianych.”
Odp: Nie. Zapisy bez zmian.
3. Wnosimy o modyfikację § 3 ust. 1 projektu umowy poprzez wydłużenie terminu realizacji reklamacji ilościowej do 5 dni roboczych. UZASADNIENIE - Zamawiający, jako podmiot uprawniony do właściwie jednostronnego kształtowania treści umowy o zamówienie publiczne, nie może swego prawa podmiotowego nadużywać. Kształtując treść umowy, musi mieć na uwadze ograniczenia wynikające z art. 3531 KC, a także z zasady prawa cywilnego, wynikającej z art. 5 KC, zgodnie z którą nie można czynić ze swego prawa użytku, który byłby sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub zasadami współżycia społecznego. Takie działanie lub zaniechanie uprawnionego nie jest uważane za wykonywania prawa i nie korzysta z ochrony. (Zobacz wyrok z dnia 27 marca 2014 r. KIO 487/14 podobnie KIO 897/15 oraz SO w Lublinie 
w Wyroku z dnia 20 sierpnia 2014 sygn. II Ca 450/14).
Odp: Nie. Zapisy bez zmian.
4. Wnosimy o wykreślenie § 6 projektu umowy. UZASADNIENIE: Zgodnie z art. 552 ustawy Kodeks Cywilny w zw. z art. 139 ust. 1 ustawy Praw Zamówień Publicznych celem przepisu zawartego 
w Kodeksie Cywilnym, który zgodnie z poglądem doktryny stanowi lex specialis w stosunku do art. 490 KC (S. Buczkowski, w: Komentarz KC, t. II, 1972, s. 1281; C. Żuławska, w: Komentarz do KC, Ks. III, t. II, 2011, s. 50–51; Z. Gawlik, w: Kidyba, Komentarz KC, t. III, cz. 2, 2014, s. 93; Z. Banaszczyk, w: Pietrzykowski, Komentarz KC, t. II, 2015, s. 298; J. Jezioro, w: Gniewek, Machnikowski, Komentarz KC, 2014, s. 1112; wyr. SA w Szczecinie z 9.10.2013 r., I ACa 364/13) jest minimalizacja ryzyka po stronie Wykonawcy zobowiązanego do wcześniejszego spełnienia świadczenia, zaś zwłoka Zamawiającego w zapłacie ceny jest efektem naruszenia przez niego podstawowego obowiązku zapłaty ceny, wynikającego z art. 535 KC. Mając powyższe na uwadze niezasadnym wydaje się przystanie przez Wykonawcę na propozycję ograniczenia jego uprawnienia.
Odp: Nie. Zapisy bez zmian.
5. Wnosimy o modyfikację § 9 ust. 1 projektu umowy poprzez dodanie do jego treści in fine: 
„z zastrzeżeniem wyjątków umową przewidzianych.”
Odp: Nie. Zapisy bez zmian.
6. Wnosimy o modyfikację § 9 ust. 2 projektu umowy poprzez dodanie do niego lit. g) o treści: 
„w razie zmiany cen producenta lub w przypadku zmiany w czasie trwania umowy kursu dolara amerykańskiego w stosunku do złotego o co najmniej 5%. W takim przypadku zmiana umowy nastąpi w formie aneksu.” UZASADNIENIE: Zmiana zaproponowana przez Wykonawcę jest odpowiedzią na czynniki niezależne od Wykonawcy, a mające realny wpływ na cenę wyrobów dostarczanych w ramach umowy przetargowej. Należy podkreślić, że Wykonawca nie powinien być w całości i samodzielnie obciążany ryzykiem zmiany stosunków gospodarczych, a tym samym zobowiązany do realizowania umowy po rażąco niskich cenach.”
Odp: Nie. Zapisy bez zmian.
7. Pytanie dotyczące reglamentacji dostawy towaru:

Wnosimy o dodanie do projektu umowy dodatkowego postanowienia o następującej treści: „Zamawiający zobowiązuje się do zamawiania każdomiesięcznie nie więcej towaru aniżeli iloraz jego ilości wynikającej z umowy i sumy miesięcy na jaki została ona zawarta.” 

UZASADNIENIE: Pandemia COVID-19 - w zrozumiały sposób - doprowadziła do nadzwyczajnego, skokowego wzrostu popytu na wyroby medyczne służące jej zwalczaniu, w krótkim czasie prowadząc do wyczerpania – nie tylko posiadanych przez producentów zapasów tychże, lecz również zmniejszenia podaży materiałów niezbędnych do ich dalszej produkcji. Zjawiskom tym towarzyszyły równocześnie, wprowadzane przez kolejne państwa - ograniczenia 
w przemieszczaniu się i pracy oraz obostrzenia eksportowe dotykające szerokiego asortymentu wyrobów, komponentów lub materiałów do ich wytwarzania - mające bezpośrednie 
i niebagatelne przełożenie na zdolności produkcyjne dotychczasowych dostawców wyrobów medycznych, a także trudności w realizacji usług transportowych.  W rezultacie, tj. z powodu niedających się przewidzieć, zapobiec, ani przezwyciężyć przyczyn - dostępność wyrobów medycznych na światowych rynkach uległa radykalnemu ograniczeniu. Co istotne - z powodu dynamicznego charakteru pandemii, a także jej możliwych nawrotów, nie jest w tym momencie oszacowanie – na jak długo. W kontekście powyższego wprowadzenie do umowy wyżej wskazanego ograniczenia jest niezbędne dla zagwarantowania wszystkim jednostkom odpowiedzialnym za ochronę zdrowia na terytorium RP - odpowiedniego dostępu do niezbędnych wyrobów medycznych."
Odp: Nie. Zapisy bez zmian.
8. Pytanie dotyczące zmiany cen: 

„Wnosimy o dodanie do projektu umowy dodatkowego postanowienia o następującej treści: „Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta lub 
w przypadku zmiany w czasie trwania umowy kursu dolara amerykańskiego w stosunku do złotego o co najmniej 5%. W takim przypadku zmiana umowy nastąpi w formie aneksu.” 
UZASADNIENIE: Zmiana zaproponowana przez Wykonawcę jest odpowiedzią na czynniki niezależne od Wykonawcy, a mające realny wpływ na cenę wyrobów dostarczanych w ramach umowy. Należy podkreślić, że Wykonawca nie powinien być w całości i samodzielnie obciążany ryzykiem zmiany stosunków gospodarczych, a tym samym zobowiązany do realizowania umowy po rażąco niskich cenach.”
Odp: Nie. Zapisy bez zmian.
VII

1. Zadanie nr 7, pozycja 1

Czy Zamawiający, w przypadku wezwania do dostarczenia próbek, dopuści d oceny próbki niesterylne?

Odp: Nie. W celu rzetelnej oceny – istnieje konieczność wykorzystania próbek. Niesterylne – nie mogą być wykorzystane w rzeczywistości.
VIII
1. Czy z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną w Polsce i na Świecie, zgodnie z zaleceniami Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 20.03.2020 r.: https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/komunikacja-elektroniczna-w-dobie-zagrozenia-epidemicznego oraz z uwagi na ryzyko niedostarczenia oferty i dokumentów przez kuriera w wymaganym czasie i we wskazane w SIWZ miejsce, Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty i wszelkich dokumentów w postępowaniu w formie elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym?

W przypadku wyrażenia zgody, prosimy o wskazanie sposobu złożenia oferty i dokumentów (np. poprzez platformę lub mailem, gdzie hasło do zabezpieczonych plików przekazane byłoby w oddzielnym mailu).
Odp: Nie. Zapisy bez zmian.

Zadanie 3, poz. 1

Prosimy o odstąpienie od wymogu możliwości stosowania w pionie żywieniowym dla preparatu w w/w pakiecie, spełniający pozostałe wymagania SIWZ.
Odp: Zamawiający omyłkowo umieścił całą zawartość zeszytu. Przedmiotem przetargu jest tylko zad nr 6. W dniu 18.09.2020 r Zamawiający dokonał korekty umieszczając prawidłowy formularz na środki dezynfekcyjne.
Zadanie 4, poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lekko alkalicznego koncentratu o wysokiej wydajności, do maszynowego mycia endoskopów giętkich oraz oprzyrządowania endoskopowego wszystkich czołowych wytwórców, płynnego środka myjącego o wysokiej skuteczności, dzięki synergistycznemu połączeniu enzymów oraz substancji powierzchniowo-czynnych, o pH ok.11. Stosowany w stężeniu 0,5% (5 ml/l). Produkt zawiera: anionowe związki powierzchniowo czynne, <5% niejonowe związki powierzchniowo czynne, 5% polikarboksylany, enzymy. Pozostałe składniki: środek ułatwiający rozpuszczanie, inhibitory korozji. Bez zawartości soli kwasów organicznych, nie wymagający neutralizacji. Wyrób medyczny. Opakowania a 5L.
Odp: Zamawiający omyłkowo umieścił całą zawartość zeszytu. Przedmiotem przetargu jest tylko zad nr 6. W dniu 18.09.2020 r Zamawiający dokonał korekty umieszczając prawidłowy formularz na środki dezynfekcyjne.
IX
Czy Zamawiający dopuści cewnik do dializ dwuświatłowy, poliuretanowy wykonany z biokompatybilnego materiału zapobiegającego zwężaniu naczyń, odporny na zginanie bez bocznych otworów, z zakończoną końcówką dla maksymalizacji przepływu, cewnik o przekroju 12Fr- 14Fr  i długościach: 15cm, 20cm, 25cm   z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach sterylizowany tlenkiem etylenu, ramiona proste, cewnik przepuszczalny dla promieni RTG, zestaw apirogenny kompletny do implantacji w skład którego wchodzi: igła z końcówką echogeniczną, rozmiar 18 G x 7 cm, długi (70 cm) prowadnik Nitinolowy  z zakończeniem w kształcie litery ‘ J’ z znaczoną długością w skalowanym dozowniku , strzykawka 10 ml,  dwa koreczki zabezpieczające, dwa rozszerzacze  nazyniowe w  rozmiarze 12 FR x 14 cm ; 16 FR x 15 cm, łącznik prowadzący typu ‘Y’, taśma mocująca do drenu cewnika oraz naklejka identyfikująca pacjenta. Produkt sterylny z oznakowaniem przepływów na opakowaniu.

Odp: Odpowiedź negatywna. Opis musi spełniać kryteria specyfikacji.
X
1.       Czy Zamawiający w pozycji  1 zadanie 6  dopuści do postępowania  cewnik dwuświatłowy  wysokoprzepływowy (High Flow) z termoplastycznego  poliuretanu Tecoflex z ramionami prostymi lub zagiętymi  o średnicy 11 Fr i 13 Fr   i długościach: 15 cm, 20 cm, 25 cm do wyboru przez Zamawiającego?

Charakterystyka cewnika:

  

-  termoplastyczny poliuretan Tecoflex 

-  radiocieniujący szaft cewnika

-  końcówka bez bocznych otworów zmniejszająca ryzyko powstawania zakrzepu 
- przednie otwory zmniejszające ryzyko  powstawania zakrzepów

- obrotowy pierścień do szycia pozwalający uniknąć podrażnienia skóry

-  zacisk bezpieczeństwa z zabezpieczeniami bocznymi chroniącymi rurkę końcówki przed wyślizgnięciem się  

- wskaźniki wypełnienia, rozmiar i długość

- kompatybilny z MRI

- odporna na odkształcenia prowadnica „J”     z  wysoką zawartością  tytanu zapewniająca wyjątkowo wysoką elastyczność i odporność na odkształcenia , dodatkowy komfort zapewnia powłoka z PTFE, która gwarantuje gładką powierzchnię i najwyższy poślizg 

- igła wprowadzająca 18G

- rozszerzadło

- nasadki iniekcyjne Luer Lock

- wyprodukowany w Niemczech

Odp: Odpowiedź negatywna. Opis musi spełniać kryteria specyfikacji.
XI
Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z pakietu nr 10 (   Środki dezynfekcyjne przeznaczone do dezynfekcji aparatów do hemodializy, odbiałczania i konserwacji aparatów. )  pozycji nr 2 do odrębnego zadania gdyż obecna konstrukcja tego pakietu uniemożliwia złożenie konkurencyjnej oferty.
Odp: Tak. 

Zamawiający dopuszcza złozenie oferty na pojedyncze pozycje z zadania nr 10 – tworząc z pozycji nr 2 zadanie 10 A

W załączeniu formularz cenowy na zadanie 10 i 10 A
Sporządził, 
 Inspektor
 ds. Zamówień Publicznych

 mgr Anna Drabik                                                                                                                    Z-ca Dyrektora
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